Name:
ID:
Geb.:
Alter:

18.09.1970
55

Bemerkung:
Unters.-Dat 19.05.2026
Geschlecht: Weiblich
Auge: Beide
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NFL Abweichung

Ring Durchmesser 3,40 mm
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PAPILLE | BEIDE AUGEN

NFL Vergleich SNK Parameter Rechts| Links | Normal
Disc Flache [mm?2] 1,79 | 2,23
Rand Flache [mmz2] 1,72 | 1,76 | 0,97 - 1,96
Cup Flache [mm?2] 0,06 | 0,47 | 0,00 -0,92
Rand Volumen [mm3] | 0,47 | 0,35 | 0,14 - 0,53
Cup Volumen [mm?3] 0,00 | 0,09 | 0,00 -0,24
5 ! | @ Cup Tiefe [mm] 0,06 | 0,21 | 0,00-0,29
Max. Cup Tiefe [mm)] 0,13 | 0,45 | 0,00 - 0,59
1 | | C/D Fliche 0,04 | 0,21 | 0,00-0,44
C/D vertikal 0,17 | 0,49
0/00 g C/D horizontal 0,22 | 0,48
o Cup V/H 0,66 | 0,97
10 128 12 R/D Minimum 0,28 | 0,13
118 9 Randverlust [°] -
63 65 00 94 |DDLS 4 4
154 121 136
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Ring Breite 0,10 mm
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NFL Parameter Rechts Links
@ NSTIN [pm] 106 100
Std.-Abweichung [um] 36 33
Inter Eye Symmetry 0,77

Version: 11.5.0 REVO FC Gerate SN: 1906294/20

Druck Datum: 24.06.2026 OPTOPOL Technology Sp. z o0.0.



